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Przepisy bezpieczeństwa



Leica DM500 Instrukcja obsługi	 Przepisy bezpieczeństwa� 6

Koncepcja bezpieczeństwa

Poszczególne moduły mikroskopu serii 
Leica DM zawierają interaktywną płytę 
CD-ROM ze wszystkimi instrukcjami obsługi 
w kilku językach. Prosimy o przechowywa-
nie płyty w miejscu bezpiecznym i łatwo 
dostępnym dla użytkownika. Instrukcje 
obsługi i aktualizacje można także pobrać 
i wydrukować z naszej strony internetowej  
www.leica-microsystems.com.

Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje 
poszczególnych modułów mikroskopu serii 
Leica DM oraz podaje ważne wskazówki doty-
czące bezpieczeństwa pracy, serwisowania i 
akcesoriów. 

Broszura "Koncepcja bezpieczeństwa" zawiera 
dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeń-
stwa w zakresie serwisowania, wymogów oraz 
użytkowania mikroskopu, akcesoriów i akce-
soriów elektrycznych, jak również wskazówki 
ogólne dotyczące bezpieczeństwa.

Użytkownik ma możliwość połączenia produk-
tów systemowych z produktami innych produ-
centów. Prosimy o przeczytanie instrukcji 
obsługi i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
dostarczonych przez producenta.

Przed zainstalowaniem, obsługą lub użyciem 
tych urządzeń, należy najpierw przeczytać 
powyższe instrukcje obsługi. W szczególności 
prosimy o przestrzeganie wszystkich wskazó-
wek dotyczących bezpieczeństwa.

Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie i 
zapewnić jego bezpieczną eksploatację, użyt-
kownik musi przestrzegać wskazówek oraz 
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi.

http://www.leica-microsystems.com
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Symbole stosowane w niniejszej instrukcji

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem

 Symbol ten oznacza szczególnie ważne 
informacje, które należy koniecznie 

przeczytać i postępować zgodnie z nimi. 

Nieprzestrzeganie wspomnianych zasad może:
OO spowodować niebezpieczeństwo dla 

personelu

OO spowodować nieprawidłowe działanie lub 
uszkodzenie sprzętu

Ostrzeżenie o niebezpiecznym napięciu 
elektrycznym

 Symbol ten oznacza szczególnie ważne 
informacje, które należy koniecznie 

przeczytać i postępować zgodnie z nimi. 

Nieprzestrzeganie wspomnianych zasad może:
OO spowodować niebezpieczeństwo dla 

personelu

OO spowodować nieprawidłowe działanie lub 
uszkodzenie sprzętu

Niebezpieczeństwo wynikające z nagrza-
nych powierzchni

 Symbol ten ostrzega przed dotykaniem 
gorących powierzchni, np. oprawek 

żarówek. 

Ważne informacje

 Symbol ten oznacza dodatkowe informa-
cje i wyjaśnienia, które są pomocne dla 

zrozumienia danej kwestii.

Objaśnienia
ff Ten symbol w tekście odsyła do informacji 

dodatkowych i wyjaśnień.

 Instrukcje dotyczące utylizacji urządze-
nia, akcesoriów oraz materiałów zuży-

walnych.
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Ważne informacje

Opis
Mikroskop Leica DM500 jest zaawansowanym 
przyrządem zgodnym z najnowszym stanem 
wiedzy technologicznej. Podczas pracy z urzą-
dzeniem mogą jednak wystąpić niebezpieczne 
sytuacje. Poniżej przedstawiono możliwe 
zagrożenia.

 Przed montażem, uruchomieniem lub 
użyciem urządzenia należy obowiąz-

kowo przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. W 
szczególności prosimy o przestrzeganie wszyst-
kich wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi zawiera najważniej-
sze zalecenia dotyczące bezpiecznego użycia i 
serwisowania oraz akcesoriów.

 Do mikroskopu Leica DM500 dołączona 
jest interaktywna płyta CD-ROM ze 

wszystkimi instrukcjami obsługi. Prosimy o 
przechowywanie płyty w miejscu bezpiecznym 
i łatwo dostępnym dla użytkownika. Instrukcje 
obsługi i uaktualnienia można także pobrać 
i wydrukować z naszej strony internetowej  
www.leica-microsystems.com.

Akcesoria innych producentów
Użytkownik ma możliwość połączenia produk-
tów systemowych z produktami innych produ-
centów. Prosimy o przeczytanie instrukcji 
obsługi i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa 
dostarczonych przez producenta.

Stan oryginalny
Aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie i 
zapewnić jego bezpieczną eksploatację, użyt-
kownik musi przestrzegać wskazówek oraz 
ostrzeżeń zawartych w niniejszej instrukcji 
obsługi.

Wymagania prawne
Urządzenie spełnia ogólne·i·krajowe·przepisy 
prawne dotyczące zapobiegania wypadkom i 
ochrony środowiska. 

Deklaracja zgodności WE
Akcesoria elektryczne są wyprodukowane 
zgodnie z obowiązującymi normami techno-
logicznymi i są dostarczane wraz z Deklaracją 
zgodności WE.

http://www.leica-microsystems.com
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Instrukcje użycia

 Mikroskop Leica DM500 może być 
stosowany jedynie w zamkniętych 

pomieszczeniach, na stabilnym podłożu.

 Mikroskop Leica DM500 należy ustawić 
w takiej pozycji, aby zawsze można było 

odłączyć go od źródła zasilania. Przewód zasi-
lania musi być dostępny przez cały czas, ponie-
waż jest on jedynym elementem umożliwiają-
cym odcięcie zasilania.

Miejsce zastosowania
Urządzenia należy stosować wyłącznie w 
zamkniętych, pozbawionych pyłu pomiesz-
czeniach, w temperaturze od +10°C do +40°C. 
Chronić urządzenie przed zabrudzeniem olejem 
i substancjami chemicznymi oraz nadmierną 
wilgocią. Jeśli jednak pojawi się konieczność 
użycia urządzenia na zewnątrz, należy zabez-
pieczyć je przed pyłem i wilgocią. Niedozwo-
lone jest używanie urządzeń elektrycznych na 
zewnątrz. Urządzenia elektryczne powinny być 
instalowane w odległości przynajmniej 10 cm 
od ściany i z dala od substancji łatwopalnych.

Unikać dużych zmian temperatury, bezpośred-
niego nasłonecznienia oraz drgań. 

 W ciepłych oraz ciepłych i wilgot-
nych strefach klimatycznych niektóre 

elementy wymagają specjalnej ochrony, mają-
cej na celu niedopuszczenie do rozwoju grzyba. 

Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem

 Nie instalować innych wtyczek (NEMA 
5-15P) ani nie rozkręcać żadnych 

komponentów mechanicznych, jeśli nie zostało 
to wyraźnie wskazane w instrukcji obsługi. 

 Urządzenie i akcesoria opisane w niniej-
szej instrukcji obsługi zostały przetesto-

wane w zakresie bezpieczeństwa i możliwych 
zagrożeń. 
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Instrukcje użycia (cd.)

 W przypadku dokonywania zmian lub 
modyfikacji urządzenia bądź jego zasto-

sowania z częściami produkowanymi przez 
firmy inne niż Leica, nie opisanymi w niniejszej 
instrukcji, należy skontaktować się z właściwym 
oddziałem firmy Leica!

 Niedozwolone modyfikacje urządzenia 
lub niewłaściwe zastosowanie skutkują 

całkowitą utratą gwarancji.

Transport
W miarę możliwości, przy przesyłaniu lub trans-
porcie poszczególnych modułów należy stoso-
wać oryginalne opakowania.

Aby nie dopuścić do powstania uszkodzeń na 
skutek drgań, należy rozmontować wszystkie 
elementy ruchome, które (zgodnie z instrukcją 
obsługi) mogą być zmontowane i rozmonto-
wane przez klienta, a następnie oddzielnie je 
zapakować.

Utylizacja
Po zakończeniu okresu eksploatacji urządze-
nia prosimy o kontakt z serwisem lub działem 
handlowym Leica w celu uzyskania informacji 
na temat utylizacji urządzenia.
Prosimy przestrzegać przepisów obowiązują-
cych w danym kraju oraz uregulowań mających 
zastosowanie, np. dyrektywy 2002/96/WE w 
sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego (WEEE).

 Podobnie jak inne urządzenia elektro-
niczne, również to urządzenie, jego 

akcesoria oraz materiały zużywalne, nie mogą 
być razem z innymi odpadami komunalnymi. 
Utylizację urządzenia należy przeprowadzać 
zgodnie z lokalnie obowiązującymi przepisami 
prawnymi. 

Montaż w urządzeniach innych producen-
tów
W przypadku montażu produktów Leica w 
urządzeniach innych producentów za prze-
strzeganie wszystkich instrukcji dotyczących 
bezpieczeństwa, przepisów prawnych oraz 
wskazówek dotyczących zastosowania urzą-
dzenia jest odpowiedzialny producent całego 
systemu bądź jego dostawca.
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Zagrożenia zdrowotne i zagrożenia związane z obsługą

Zagrożenia zdrowotne

 Miejsca pracy wyposażone w mikro-
skopy ułatwiają prace badawcze, lecz 

stawiają one jednocześnie wysokie wymagania 
w stosunku do oczu i mięśni użytkownika. W 
zależności od czasu nieprzerwanej pracy, poja-
wić się może osłabienie wzroku lub problemy 
mięśniowo-szkieletowe. Dlatego też należy 
podjąć następujące kroki, by zredukować 
obciążenie pracą:

OO Optymalne przygotowanie stanowiska 
pracy

OO Częste zmiany czynności

OO Dokładne przeszkolenie personelu w zakre-
sie ergonomii i organizacji pracy

Ergonomiczne wzornictwo i konstrukcja 
mikroskopów Leica dąży do ograniczenia do 
minimum wysiłku użytkownika włożonego w 
obsługę przyrządu.

Ryzyko infekcji

 Bezpośredni kontakt z okularami mikro-
skopu może potencjalnie grozić zakaże-

niami bakteryjnymi i wirusowymi oczu.

 Ryzyko zakażenia można zminimali-
zować dzięki zastosowaniu osobistych 

okularów mikroskopowych lub wymiennych 
osłon.

Zagrożenia związane z obsługą urządzenia
OO Mikroskop Leica DM500 może być podłą-

czony wyłącznie do uziemionego gniazdka.

OO Mikroskop Leica DM500 nie może być 
używany, jeśli nie jest w pełni sprawny.

Oświetlenie mikroskopu zostało zakwalifiko-
wane do grupy wolnej od ryzyka (grupa ryzyka 
0) zgodnie z normą EN 62471:2008, pod warun-
kiem stosowania go zgodnie z przeznaczeniem.

• Nigdy nie wolno patrzeć bezpośrednio 
na wiązkę światła LED – z urządzeniami 

optycznymi lub bez nich – ponieważ zwiększa 
to klasę ryzyka. Nieprzestrzeganie tego zalece-
nia stwarza ryzyko uszkodzenia oka.
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Informacje przeznaczone dla osoby odpowiedzialnej za urządzenie

Informacje przeznaczone dla osoby odpo-
wiedzialnej za urządzenie

OO Upewnić się, że mikroskop Leica DM500 jest 
obsługiwany wyłącznie przez odpowiednio 
wykwalifikowany personel.

OO Upewnić się, że niniejsza instrukcja obsługi 
jest przechowywana w pobliżu mikroskopu 
Leica DM500.

OO Przeprowadzać systematyczne kontrole w 
celu upewnienia się, że uprawnieni użyt-
kownicy przestrzegają wymogów bezpie-
czeństwa.

OO Dokładnie przeszkolić nowych użytkow-
ników, wyjaśniając im znaczenie symboli i 
komunikatów ostrzegawczych.

OO Nałożyć indywidualną odpowiedzialność 
za przygotowanie do pracy, obsługę i 
serwisowanie urządzenia oraz nadzorować 
wypełnianie tych obowiązków.

OO Nie stosować mikroskopu Leica DM500, 
jeżeli nie znajduje się on w idealnym stanie.

OO Natychmiast poinformować przedstawi-
ciela firmy Leica lub Leica Microsystems 
(Schweiz) AG, 9435 Heerbrugg w Szwajca-
rii o wszelkiego rodzaju usterkach, które 
mogą spowodować obrażenia lub stanowić 
zagrożenie bezpieczeństwa.

OO W przypadku stosowania w mikroskopie 
Leica DM500 akcesoriów wyprodukowa-
nych przez firmy trzecie należy upewnić się, 
że dany producent gwarantuje bezpieczeń-
stwo wykonania i stosowania produktu 
oraz stosować się do instrukcji obsługi.

OO Modyfikacje i konserwacja mikroskopu 
Leica DM500 mogą być przeprowadzane 
wyłącznie przez serwisantów upoważnio-
nych przez firmę Leica.

OO W przypadku napraw serwisowych, należy 
stosować wyłącznie oryginalne części 
zamienne firmy Leica.

OO Po naprawie lub modyfikacjach technicz-
nych, należy ponownie skonfigurować 
urządzenie zgodnie z wymaganiami produ-
centa.

OO W przypadku dokonywania modyfikacji 
lub serwisowania urządzenia przez osoby 
nieposiadające stosownych uprawnień, 
nieprawidłowej konserwacji (jeśli zabie-
gów konserwacyjnych nie przeprowadziła 
firma Leica) albo niewłaściwej obsługi, 
firma Leica nie będzie ponosić żadnej 
odpowiedzialności.

OO Instalacja elektryczna w budynku powinna 
odpowiadać standardom przyjętym w 
danym kraju, np. posiadać sterowane elek-
trycznie zabezpieczenie przed prądem 
upływu (zabezpieczenie przed prądem 
zakłóceniowym).
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Instrukcje dotyczące konserwacji

Ogólne instrukcje
OO Chronić mikroskop Leica DM500 przed 

wilgocią, oparami, kwasami, zasadami i 
innymi substancjami powodującymi koro-
zję. Nie przechowywać substancji chemicz-
nych w pobliżu urządzenia.

OO Chronić mikroskop Leica DM500 przed 
smarami i tłuszczami. Nigdy nie smarować 
ani nie oliwić części mechanicznych lub 
powierzchni przesuwanych.

OO Przestrzegać zaleceń producenta środków 
dezynfekcyjnych.

OO Zaleca się zawarcie umowy z centrum 
serwisowym Leica.

Czyszczenie elementów powlekanych i 
plastikowych

OO Cząsteczki pyłu oraz zabrudzenia należy 
usuwać miękkim pędzelkiem lub niepylącą 
ściereczką bawełnianą.

OO Grubsze osady usuwać za pomocą zwilżo-
nej ściereczki jednorazowej.

OO NIE WOLNO stosować rozpuszczalników 
zawierających aceton, ksylen lub nitro.

OO Do czyszczenia kolorowych powierzchni 
lub akcesoriów z częściami gumowymi nie 
stosować substancji chemicznych. Może to 
doprowadzić do uszkodzenia powierzchni, 
a starte cząsteczki mogą spowodować 
skażenie próbki.

Czyszczenie powierzchni szklanych
OO Kurz należy usuwać za pomocą cienkiego, 

suchego i niezabrudzonego tłuszczem 
pędzelka z włosia, gruszki do przedmuchi-
wania lub przez zastosowanie podciśnienia.

OO Powierzchnie optyczne należy czyścić ście-
reczką nie pozostawiającą nitek, ściereczką 
do soczewek lub watą zwilżoną dostępnym 
w handlu środkiem do czyszczenia szkła.
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Akcesoria, serwisowanie i naprawa

Akcesoria
W mikroskopie Leica DM500 można stosować 
wyłącznie następujące akcesoria:

OO Akcesoria Leica opisane w niniejszej 
instrukcji.

OO Inne akcesoria, pod warunkiem, że zostały 
zatwierdzone przez firmę Leica jako urzą-
dzenia zapewniające bezpieczeństwo tech-
niczne w danym zastosowaniu.

Serwisowanie
OO Mikroskop Leica DM500 jest w zasadzie 

bezobsługowy. Aby zapewnić bezpieczne 
i niezawodne działanie urządzenia, zale-
camy skontaktowanie się, w razie potrzeby, 
z centrum serwisowym.

 Możliwe jest ustalenie harmonogramu 
okresowych przeglądów lub, zależnie od 

potrzeb, zawarcie umowy dotyczącej serwiso-
wania urządzenia.

OO Zaleca się zawarcie umowy z centrum 
serwisowym Leica.

OO W przypadku serwisowania lub naprawy 
można stosować jedynie oryginalne części 
zamienne.

Naprawy i czynności serwisowe
OO W urządzeniu wolno stosować jedynie 

oryginalne części zamienne firmy Leica 
Microsystems.

OO Przed otworzeniem urządzeń należy wyłą-
czyć prąd i wyjąć wtyczkę z gniazdka zasi-
lania.

OO Unikać kontaktu z elektrycznymi obwo-
dami zasilającymi, ponieważ grozi to obra-
żeniami ciała.

Adres centrum serwisowego
W razie problemów, należy kontaktować się z:
stereo.service@leica-microsystems.com



Leica DM500 Instrukcja obsługi	 Przepisy bezpieczeństwa� 15

Parametry elektryczne i warunki otoczenia

Otoczenie
Zakres temperatur roboczych:	 +10 °C … +40 °C

Zakres temperatur·przechowywania:	 -20 °C … +52 °C

	 +50 °F … +104 °F

Uderzenie podczas obsługi	 25 mm na 50 mm 

	 twardego drewna

Wstrząs podczas transportu (bez opakowania)	 100 g / 6 ms

Wstrząs podczas transportu (w opakowaniu)	 800 mm przy 

	 spadaniu swobodnym

Drgania podczas transportu (bez opakowania)	 5–200 Hz / 1,5 g 

Ciśnienie atmosferyczne podczas użytkowania

 i przechowywania	 500–1 060 mbar

Wilgotność w trakcie eksploatacji i przechowywania	 20–90 %

Kategoria instalacji II (kategoria przepięcia)

Stopień zanieczyszczenia 2

Wymiana bezpiecznika

 Przed wymianą bezpieczników należy odłączyć urządzenie od 
zasilania. Urządzenie Leica DM500 posiada dwa bezpieczniki, 

które umieszczone są za gniazdem przewodu zasilania.

 Stosować tylko bezpieczniki typu: 5×20 mm, 1 A/250 V, 
szybkodziałający (# 13RFAG30003)

Parametry elektryczne
Leica DM500	 na wejściu: 100–240 V, 50/60 Hz, 5 W (3 W LED)

 Stosować wyłącznie akumulatorki NiMH typu AA 1.2 V o maks. 
pojemności 2 700 mAh. Nie stosować baterii alkalicznych AA.
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Leica DM500
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Gratulujemy!

Dziękujemy za zakup mikroskopu wieloczłono-
wego Leica DM500 firmy Leica Microsystems. 
Dzięki wyjątkowemu wzornictwu oraz szerokiej 
gamie akcesoriów jest to niezwykle wszech-
stronny mikroskop najwyższej jakości.
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Wyjmowanie z opakowania

OO Ostrożnie wyjąć mikroskop i wszelkie 
elementy z opakowania.

OO Sprawdzić elementy zgodnie z zaplano-
waną konfiguracją.

OO Elementy opcjonalne, takie jak akcesoria 
kontrastujące, przystawki kamer, kamery 
i torby przenośne nie są sprzedawane w 
ramach dostawy standardowej. Elementy 
te są dostarczane w oddzielnych opakowa-
niach.

OO Prosimy nie wyrzucać materiałów pakun-
kowych. Powinny one być używane w razie 
potrzeby do bezpiecznego przechowywa-
nia i transportowania urządzenia.
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Zaczynamy!
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Stosowane narzędzia
OO Klucz sześciokątny

 Dostępne są dwa typy tubusów. Prosimy 
o sprawdzenie, jakim tubusem Państwo 

dysponujecie:

Typ 1: Tubus Leica EZ z wbudowanymi okularami.

Typ 2: Standardowy tubus z oddzielnymi 
okularami

1.	 Lekko poluzować śrubę nastawczą 
(umieszczoną u góry podstawy) za pomocą 
dołączonego klucza sześciokątnego. 

2.	 Wsunąć połączenie wczepowe w podstawę 
i mocno dokręcić śrubę. Spowoduje to 
precyzyjne ustawienie tubusa na osi opty-
cznej mikroskopu, niezależnie od wybranej 
rotacji.

Mocowanie tubusów
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2.	 Założyć tubus Leica EZ z powrotem na 
podstawę.

3.	 Przymocować śrubę ręczną za pomocą 
klucza, który dostarczany jest ze śrubą 
ręczną.

Tubus Leica EZ – wbudowane okulary

 Aby obrócić tubus Leica EZ, należy 
odkręcić śrubę nastawczą na podstawie 

i zastąpić ją za pomocą (opcjonalnej) śruby 
radełkowej wkręcanej ręcznie.

1.	 Aby zastosować śrubę wkręcaną ręcznie, 
należy całkowicie wykręcić śrubę nastaw-
czą dostarczaną z podstawą.

 Przed przymocowaniem śruby radełko-
wej do podstawy upewnić się, że część 

przykręcana ręcznie jest całkowicie poluzo-
wana:

Tubus Leica EZ z wbudowanymi okularami.
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Tubus Leica EZ – wbudowane okulary (cd.)

 Teraz można bezpiecznie obracać tubus 
Leica EZ, poluzowując śrubę radełkową, 

obracając tubus i ponownie dokręcając śrubę 
radełkową.

 W tej wersji okulary są już umieszczone w 
tubusie Leica EZ i wstępnie ustawione na 

skorygowaną ostrość widzenia; dlatego nie jest 
konieczna regulacja ani instalowanie okularów.

Patrz rozdział "Osłony oczu" na stronie 24.
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Standardowy tubus Leica – okulary oddzielne

2.	 Zablokować okulary w tubusach dokręcając 
srebrne śruby w dolnej części tubusów za 
pomocą śrubokręta krzyżakowego (Phil-
lips) (nie wchodzi w skład dostawy).

 Okulary będą się dalej obracać, lecz 
pozostaną zablokowane w tubusach.

 Standardowy tubus wyposażony jest w 
obrotowe połączenie wczepowe.  Dlat-

ego też można obracać tubus standardowy w 
dowolną stronę.

1.	 Włożyć okulary do tubusów.

Standardowy tubus; tubusy nie zawierają jeszcze 
okularów
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 Jeśli użytkownik korzysta z okularów w 
czasie oglądania obrazu pod mikrosko-

pem, należy złożyć gumowe osłony oczu. Jeśli 
użytkownik nie nosi okularów, lepiej odwinąć 
gumowe osłony w celu zablokowania światła z 
otoczenia.

Osłony oczu

 W przypadku zakupu mikroskopu w 
standardowej konfiguracji, obiektywy 

są zamontowane na uchwycie, a kondensor 
podstolikowy na podstawie. W takim przy-
padku, patrz rozdział "Obsługa" na stronie 
27.  Jeżeli kupowali Państwo mikroskop Leica 
DM500, składając go z poszczególnych części, 
a nie w konfiguracji standardowej, prosimy o 
przejście do rozdziału "Instalacja obiektywów" 
na stronie 25.
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Instalacja obiektywów

 Należy zawsze obracać uchwyt obiek-
tywów przy użyciu radełkowanego 

pierścienia uchwytu.

1.	 Obracając uchwyt zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara przymocowywać obiek-
tywy wkręcając je w otwory uchwytu, 
zaczynając od najmniejszego powiększenia 
i przechodząc do wyższych.

Kondensor podstolikowy

 Kondensor podstolikowy mikroskopu 
Leica DM500 jest preinstalowany, wstęp-

nie zogniskowany i wyśrodkowany. Nie jest 
potrzebna dodatkowa instalacja ani regulacja.

Instalacja obiektywów i kondensora podstolikowego
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Do dzieła!
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Włączanie mikroskopu

 W celu zapewnienia bezpieczeństwa, 
przewód zasilania został uziemiony do 

podstawy mikroskopu. Nie wolno stosować 
adaptera między przewodem zasilania a źród-
łem zasilania; spowoduje on, że uziemienie 
przestanie funkcjonować.

Powierzchnia robocza 

 Należy zawsze stawiać mikroskop na 
twardej, stabilnej powierzchni. 

Przewód zasilania

 Jeśli kabel zasilania nie jest jeszcze 
podłączony, należy podłączyć go z tyłu 

mikroskopu.

Ustawianie intensywności oświetlenia 

 Przed rozpoczęciem pracy, ustawić 
pokrętło oświetlenia (umieszczone na 

dole, z lewej strony podstawy mikroskopu) 
w najniższym położeniu. Pokrętło regulacji 
oświetlenia umożliwia regulację intensywności 
światła zapewnianego przez system oświetle-
nia.

Złącze, wersja USB
Mikroskop Leica DM500 posiada złącze USB  
5 V/1,5  A USB zintegrowane w zwijaczu prze-
wodu. Można go używać do zasilania niektó-
rych kamer Leica lub innych urządzeń wymaga-
jących zasilania 5 V/1,5 A.
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Podłączyć i włączyć mikroskop
1.	 Podłączyć wtyk przewodu zasilającego 

mikroskopu do odpowiedniego, uziemio-
nego gniazdka elektrycznego.

 W zestawie dostępny jest uziemiony 
przewód 3-żyłowy.

2.	 Włączyć mikroskop za pomocą włącznika 
znajdującego się na dole, po prawej stronie 
podstawy mikroskopu.

Włącznik umieszczony jest na dole, po prawej 
stronie statywu

Stosowanie kondensora

 Kondensor wyposażony jest w przesłonę 
irysową, którą można regulować w celu 

dostosowania do efektywnej apertury nume-
rycznej każdego obiektywu.

1.	 Aby otworzyć i zamknąć przesłonę irysową 
należy pokręcić radełkowany pierścień 
kondensora w prawo lub w lewo, aby linia 
na obracającym się pierścieniu spotkała się 
ze stosowanym powiększeniem obiektywu. 

2.	 Najpierw należy całkowicie otworzyć przy-
słonę irysową kondensora apertury obraca-
jąc pierścień kondensora maksymalnie w 
prawo.

Stosowanie kondensora
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Przygotowanie do oglądania preparatu
1.	 Umieścić preparat na stoliku wsuwając go 

pod uchwyty na szkiełko preparatowe.

Uchwytu preparatu przytrzymują preparat na 
miejscu.

2.	 Przy użyciu regulacji X/Y stolika ustawić 
preparat w taki sposób, by część preparatu 
znajdowała się pod stosowanym obiekty-
wem.

Przygotowanie do oglądania preparatu
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Ogniskowanie

Ogniskowanie
1.	 Obrócić uchwyt (przy użyciu radełkowa-

nego pierścienia) ustawiając w pozycji 
roboczej obiektyw o najmniejszym powięk-
szeniu.

2.	 Podnieść stolik obracając pokrętło regulacji 
zgrubnej maksymalnie do góry.

Pokrętło regulacji zgrubnej

3.	 Spojrzeć w okulary i wyregulować inten-
sywność oświetlenia w taki sposób, by 
oglądanie preparatu było komfortowe. 

 Statyw mikroskopu Leica DM500 został 
fabrycznie ustawiony, dzięki czemu fokus 

stolika znaleźć można w zakresie 1,5 obrotu 
pokrętła dokładnego fokusa od tej pozycji.

4.	 Przy użyciu pokrętła regulacji dokładnej 
ustawić fokus na preparacie. 

Pokrętło regulacji dokładnej
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1.	 Ustawić właściwy rozstaw źrenic.  Rozłożyć 
lub złożyć tubusy, zwiększając lub zmniej-
szając odległość między okularami, aż do 
uzyskania jednego oświetlonego koła. 

    

 Tubusy utrzymują stałą długość dla 
wszystkich ustawień rozstawu źrenic. 

Oznacza to, że zmiana rozstawu źrenic nie ma 
wpływu na parafokalność, powiększenie ani 
kalibrację zależną od powiększenia. 

Tubus Leica EZ
Jeśli stosujecie Państwo tubus Leica EZ, w 
którym zintegrowane są okulary, nie ma 
konieczności dokonywania żadnych dodatko-
wych regulacji. Użytkownik powinien upewnić 
się, że ma założone okulary lub szkła kontak-
towe. Patrz rozdział "Immersja olejkiem" na 
stronie 33.

Standardowy tubus z dwoma stałymi 
okularami
Jeśli stosujecie Państwo standardowy tubus z 
dwoma stałymi okularami (brak okularów ogni-
skujących), nie ma konieczności dokonywania 
żadnych dodatkowych regulacji. Użytkownik 
powinien upewnić się, że ma założone okulary 
lub szkła kontaktowe. Patrz rozdział "Immersja 
olejkiem" na stronie 33.

Standardowy tubus z jednym lub dwoma 
okularami ogniskującymi
Jeśli stosujecie Państwo standardowy tubus z 
jednym lub dwoma okularami ogniskującymi, 
konieczne jest wykonanie dodatkowych regu-
lacji:

1.	 Ustawić okulary ogniskujące na “0” dioptrii. 

Regulacja tubusa
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Regulacja tubusa (cd.)

 Jeśli użytkownik czuje się dobrze ogląda-
jąc obraz pod mikroskopem z własnymi 

szkłami korekcyjnymi (okulary lub soczewki 
kontaktowe), nie musi ich zdejmować, a w 
takim wypadku regulacja będzie minimalna.

2.	 Zogniskować obraz na preparacie, stosu-
jąc pokrętło regulacyjne na mikroskopie 
i jednocześnie patrząc przez jeden okular 
(jeśli jeden okular jest ogniskowany, a drugi 
nie, należy patrzeć przez okular nieogni-
skowany). Aby ułatwić sobie ogniskowanie, 
należy zasłonić lub zamknąć drugie oko.

3.	 Teraz spojrzeć tylko przez drugi okular 
(okular ogniskujący) drugim okiem. Tym 
razem zogniskować preparat przy użyciu 
funkcji ogniskowania na okularze.

 Nie podnosić ani nie opuszczać stolika 
w celu zogniskowania. 

4.	 Chwycić za pierścień na okularze ognisku-
jącym jedną ręką i obracać górną część 
okularu drugą ręką, aż preparat będzie 
zogniskowany dla tego oka i tego obiek-
tywu. Skoryguje to wszelkie różnice widze-
nia między prawym i lewym okiem.

 		

5.	 Teraz należy przełączyć się obiektyw z 
dużym powiększeniem (ale nie na obiek-
tyw olejowy) i zogniskować mikroskop, 
patrząc oboma oczami.

 Przy większych powiększeniach głębia 
ostrości jest mniejsza. Dlatego też po 

zogniskowaniu dużego powiększenia można 
stwierdzić, że w celu zmiany nastawy dla mniej-
szego powiększenia, wystarczy lekko (jeśli w 
ogóle) przestawić pokrętło dokładnego ogni-
skowania.
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Technika immersji w olejku

Technika immersji w olejku
1.	 Znaleźć pole widzenia na preparacie, który 

ma być oglądany.

2.	 Obniżyć stolik do najniższej pozycji przy 
użyciu pokrętła zgrubnego ogniskowania.

3.	 Umieścić kroplę olejku immersyjnego Leica 
na szkiełku, w miejscu, które ma być oglą-
dane. 

4.	 Ustawić obiektyw immersyjny (oznaczony 
słowem “OIL”)

5.	 Podnosić powoli stolik przy użyciu pokrętła 
zgrubnego ogniskowania, aż do momentu, 
gdy krople olejku znajdująca się na szkiełku 
zetknie się z przednią częścią soczewki 
obiektywu immersyjnego. 

6.	 Chwycić za radełkowany pierścień 
uchwytu obiektywów i kilkakrotnie odsu-
wać i ponownie włączać obiektyw, w celu 
wyeliminowania pęcherzyków powietrza. 
Następnie ustawić obiektyw immersyjny w 
pozycji z olejkiem między soczewką obiek-
tywu i szkiełkiem preparatu.
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7.	 Spojrzeć przez mikroskop i o=powoli 
obracać pokrętło dokładnego ognis-
kowania w celu podniesienia stolika, aż 
preparat zostanie zogniskowany.

8.	 Po zakończeniu pracy z obiektywem immer-
syjnym, należy wyczyścić przednią część 
obiektywu, szkiełko preparatu i pozostałe 
powierzchnie, które weszły w kontakt z 
olejkiem, zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w rozdziale "Konserwacja mikroskopu" na 
stronie 37.

Technika olejku immersyjnego (cd.)
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Start!
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Teraz wystarczy tylko zmienić obiek-
tywy, ustawić kondensor odpowiednio dla 
powiększenia obiektywu i cieszyć się obrazem!

Do biegu! Gotów! Start!
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Konserwacja mikroskopu
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Informacje ogólne

 Zawsze przenosić mikroskop przy 
użyciu obu rąk. Z tyłu mikroskopu jest 

rączka, a z przodu wyżłobienie, które ułatwiają 
transport.

 	  	  	

OO Element do nawijania przewodu pozwala 
na stosowanie tylko takiej długości prze-
wodu, jaka jest potrzebna.

OO Wszystkie elementy optyczne powinny 
być zawsze czyste.  Czystość jest ważna dla 
utrzymania dobrej wydajności optycznej. 

OO Mikroskop powinien być zawsze przykry-
wany plastikową osłoną przeciwkurzową 
(dostarczoną wraz z urządzeniem) kiedy nie 
jest stosowany.

OO Jeśli jakakolwiek powierzchnia optyczna 
zabrudzi się kurzem lub brudem, należy 
przed przetarciem jej ściereczką wstępnie 
ją oczyścić przedmuchując powierzchnię 
strzykawką lub oczyszczając pędzelkiem.

OO Powierzchnie optyczne należy czyścić ście-
reczką nie pozostawiającą nitek, ściereczką 
do soczewek lub watą zwilżoną dostępnym 
w handlu środkiem do czyszczenia szkła.

OO Bardzo ważne jest, by unikać nadmiernego 
stosowania rozpuszczalników. Ściereczka 
bez nitek, ściereczka do soczewek lub 
watka powinny być nawilżone rozpuszczal-
nikiem, lecz nie mogą być na tyle mokre, by 
zmoczyć powierzchnie wokół soczewki.

Konserwacja ogólna
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Konserwacja ogólna (cd.)

OO Żadna z części mikroskopu nie jest tak nara-
żona na zbieranie kurzu, brudu i oleju, jak 
przednia część soczewek obiektywu. Kiedy 
zauważymy brak kontrastu, zamglenie 
lub słabą rozdzielczość, należy dokładnie 
sprawdzić stan przedniej części obiektywu 
szkłem powiększającym. 

OO Czyszczenie obiektywów 40× i 100× 
wymaga większej ostrożności. Uwaga: Aby 
uzyskać dużego stopnia płaskość w obiek-
tywach o dużym powiększeniu, przednia 
soczewka obiektywu ma bardzo niewielką 
wypukłość i dość krótki promień krzywizny. 
Powierzchnię przedniej soczewki można 
czyścić wykałaczką z nawiniętym kawał-
kiem watki lub małym wacikiem. Usuwać 
zabrudzenia za pomocą czystej ściereczki 
zwilżonej dostępnym w handlu środkiem 
do czyszczenia szkła. Czyścić przednią 
soczewkę delikatnie, bez przykładania 
zbyt dużej siły ani skrobania. Upewnić się, 
że wacik styka się z wypukłą powierzch-

nią soczewki. Po czyszczeniu przyjrzeć się 
obiektywowi przy pomocy szkła powięk-
szającego. 

OO Jeśli zachodzi potrzeba rozkręcenia korpusu 
mikroskopu, należy zwrócić uwagę, by 
nie dotknąć przypadkiem powierzchni 
zewnętrznych soczewek (umieszczonych 
w dolnej części korpusu). Odciski palców 
na tej powierzchni znacznie obniżą jakość 
obrazu. Soczewki te można czyścić w ten 
sam sposób, co obiektywy i okulary.

Oświetlenie
OO Mikroskopy Leica DM500 wykorzystują 

oświetlenie diodowe (LED).  Dlatego też w 
całym okresie eksploatacji mikroskopu nie 
jest potrzebna wymiana lampy.
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Wymiary



Leica DM500 Instrukcja obsługi	 Wymiary� 41



Leica DM500 Instrukcja obsługi	 Wymiary� 42



Leica DM500 Instrukcja obsługi	 Wymiary� 43



Leica DM500 Instrukcja obsługi	 Wymiary� 44



Leica DM500 Instrukcja obsługi	 Wymiary� 45



10
/2

01
9 

· 1
3I

DE
12

06
0P

L_
2 

· ©
 2

01
9 

by
 L

ei
ca

 M
ic

ro
sy

st
em

s 
Gm

bH
.

Su
bj

ec
t t

o 
m

od
ifi

ca
tio

ns
. L

EI
CA

 a
nd

 th
e 

Le
ic

a 
Lo

go
 a

re
 re

gi
st

er
ed

 tr
ad

em
ar

ks
 o

f L
ei

ca
 M

ic
ro

sy
st

em
s 

IR
 G

m
bH

.

CONNECT

	WITH US!

www.leica-microsystems.com

Leica Microsystems (Schweiz) AG · Max-Schmidheiny-Strasse 201 · 9435 Heerbrugg, Switzerland

T +41 71 726 34 34 · F +41 71 726 34 44

http://www.leica-microsystems.com/
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